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前言

本标准等同采用IEC 60806：1984((医用诊断旋转阳极X射线管最大对称辐射野的测定》(英文版)。
本标准等同翻译IEC 60806：1984。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改j
a)  “本国际标准”一词改为“本标准”；

b)  用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

c)  删除国际标准的前言和序言；
d)  确定国际标准附录的性质。

本标准的附录A、附录B为规范性附录。
本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用X射线设备及用具标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位：杭州万东电子有限公司。

本标准主要起草人：胡有成、胡海洪、张立骥、王楚雄。



引    言

    由于在朝着x射线管阳极的倾斜方向上吸收的增加，在与阳极表面成小角度的方向上空气比释动能率

朝着辐射野边缘下降。

    此外，在辐射野内空气比释动能率随基准轴到辐射野边缘的距离增加而下降，并遵守与焦点距离平方成

反比的规律。

    靶材的吸收除影响空气比释动能率外，还影响辐射质量；所以辐射束中的附加滤过量影响空气比释动能率的

测量结果。因此，本标准要求的测量方法包含定量给出辐射束中的实际附加滤过。

    而且，空气比释动能率的分布受下列因素影响，如：

    ——辐射束中物1本的散射辐射；

    ——辐射束中任何物体的摆位。

    所以测量方法要求在辐射束中除规定位置上的附加滤板外不得有任何物体。

    典型的空气比释动能率的分布见图1。



    医用诊断旋转阳极
x射线管最大对称辐射野的测定

1  范围和目的

1．1  范围

    本标准适用于供医学放射诊断用的装有旋转阳极x射线管的x射线源组件和x射线管组件，该医学放射

诊断技术使x射线图形在影像接收区所有点上同时被接收。

    除非另有规定，本标准还适用于装有新型旋转阳极x射线管的x射线管组件。

    本标准不适用于特殊用途的x射线源组件和x射线管组件，如空气比释动能率突变的或者有意使其特

殊的分布的情况。

1．2  目的

    本标准描述了距焦点规定距离处的最大几何对称辐射野的测定方法，该处沿主轴的空气比释动能率的

百分比不低于允许值。

图1  最大对称辐射野沿主轴x的相对空气比释动能率的典型分布



2术语和定义

2．1要求的程度

    在本标准中助动词的使用

    一一“应”(shall)：对本标准而言，意味着某项要求具有强制性；

    ⋯～“宜”(should)~对本标准而言，意味着某项要求具有很强的推荐性，但不是强制的；
    ⋯一“可”(may)：对本标准而言，意味着对某项要求允许在某一特殊方式下达到。
2．2  定义

    本标准采用IEC 60788{医用放射学——术语))1984第一版定义的术语。

    见附录A术语的索引。

3规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
    ISO 5—1摄影术——密度测定——第1部分：术语、符号和标记

    ISO 5—2草案摄影术——密度测定——第2部分：透射密度的几何条件

    IS()5—3摄影术——密度测定——第3部分：光谱条件
    ISO 5—4  摄影术——密度测定一～第4部分：反射密度的几何条件

4最大对称辐射野

4．1  最大对称辐射野的定位

    为了测定最大对称辐射野，需在测量平面内沿两条主轴测量空气比释动能率的分布，见图2。

图2最大对称辐射野的定位



    主轴x是将x射线管组件的纵轴平移到通过焦点在基准方向上的投影。

    主轴y垂直于主轴X。

    两主轴相交于基准轴线。

    最大对称辐射野的定位见图2。
    如果由于阳极角限制了辐射野(足跟效应)，基准轴线不与x射线管组件的纵轴垂直，那么主轴x应做

相应的调整。

4．2空气比释动能率的分布

    最大对称辐射野由距焦点规定距离处对称于规定的基准轴线的最大辐射野的尺寸来确定，它的边缘平

行于主轴，且沿主轴分布的相对空气比释动能率与基准轴上空气tt释动能率相比下降不超过70％。

4．3最大空气b匕释动能率

    沿主轴任一点的空气比释动能率的值不应超过基准轴线上的110％。

5  空气比释动能率分布的测定

    空气比释动能率分布的测定应通过直接x射线照片和随后的光密度测量来进行，见附录B。或其他相
当分辨能力的剂量测定的方法。
5．1  测量布局
    在规定的焦点到辐射野的最小距离口晌的75％处，按表1要求放置一附加滤板，该滤板应足够大以遮
挡全部辐射束。
    测量平面应置于辐射野距焦点规定距离口处，并垂直于基准轴线，误差在O．04 rad(约2。)内。
    如果特定的放射诊断技术要求影像接收面不垂直于基准轴线，那么测量平面应调整到该技术规定的
方位，误差在O．04 rad(2。)内。
    一般情况下测量方法应最大限度地减少散射和反向散射。
    所需的测量方法见图3。

图3测量布局



5．2  测量条件

    x射线管的阳极应旋转。
    x射线管电压应符合表1。

    剂量测定和密度测定的条件应使检测系统的准确度不会导致测量尺寸发生明显变化。
    表1辐射质量

    标称管电压L，⋯／kV     铝质附加滤板厚度／mm     所需管电压U／kV

    30≤U。。≤50

    50<U~,x≤75

    75<U⋯≤125

    125<UI。。。

    5

    10

    20

    20

    30

    50

    75

    75和125

6  符合性

6．1符合性的评价

    沿规定最大对称辐射野的主轴，按第5章确定的空气比释动能率的相对值应不低于第4章的规定值。

6．2符合性声明

    符合本标准的声明，至少应标记x射线源组件或x射线管组件规定的距焦点最小距离处最大对称辐
射野。

    符合本标准的最大对称辐射野的声明应如下表示：

    最大对称辐射野⋯mm／⋯mml)

    离焦点的距离⋯mml)

    根据YY／T 0479—2004(IEC 60806：1984)。

    辐射野和距离的组合可用图表或者特性曲线的形式给出。
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    附  录  B

    (规范性附录)
    用x射线摄影光密度测量法测定空气比释动能率

B．1 X射线摄影胶片

    x射线摄影胶片应是无屏片，其感光曲线的梯度至少在漫透射密度0．5到1．6之间应是线性的。
    x射线摄影胶片应足够大，以在各方向上延伸到辐射野的105％。

B．2  辐照条件

    x射线摄影胶片应曝光到使胶片经充分显影后在其最大黑度的区域得到的局部漫射密度在1．0到
1．4之间。

B．3黑度的测量

    应采用光密度计对获得的直接x射线照片进行扫描。光密度计狭缝的宽度和长度(圆孔的直径)都
不应超过2 mm。

    x射线摄影照片的光密度根据ISO 5确定。

B．4  空气比释动能率的测定

    应根据所用胶片感光曲线将高于底基和灰雾度的光密度值转换成空气比释动能率的值。感光曲线
应用同样的胶片在实质上同样的条件下曝光来确立，这些胶片按为获得x射线摄影照片同样的处理条件
来处理。
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